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Anschriften 



Stammhaus: 



Verwaltung, Laboratorien 
und Fertigung 

7412 Eningen bei Reutlingen 
Muhleweg 5 



Telefon (07121) 8441 
Telex 0729-833/wug d 
Telegramme 
Frequenz Reutlingen 
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WANDELu. GOLTERMANN 
7410 Reutlingen, BRD 
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Vertretungen und Technische Buros: Frankfurt/Main 

Ingenieurburo fur Elektronik 
6000 Frankfurt-Rodelheim 
Breidensteiner Weg 74 
Telefon: (0611) 78 49 65 

Hamburg 

Ingenieurburo fur Elektronik 
2000 Hamburg-Rahlstedt 
Travemunder Stieg 26 
Telefon: (0411) 6 77 38 31 

Koln 

Ingenieurburo fur Elektronik 
5000 Koln-Dellbruck 
Thielenbrucher Allee 5 
Telefon: (0221) 68 21 58 

Munchen 

WANDELu. GOLTERMANN 
Technisches Buro Munchen 
8000 Munchen 21 
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Telefon: (0811) 5813 43 

Stuttgart 

WANDELu. GOLTERMANN 
Technisches Buro Stuttgart 
7012 Fellbach/Wurtt. 
HohenstraBle 17 
Telefon: (0711) 5689 38 

West-Berlin 

Ingenieurburo fur Elektronik 
1000 Berlin-Charlottenburg 19 
Kastanienallee 9b 
Telefon: (0311) 3 04 73 49 



weitere Vertretungen in 50 Landern 




SELEKTIVER PEGELMESSER SPM-6 
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341 D... 



1 .3.69 Hn 

0.8.5.70 1896 Anderungen vorbehalten 

Printed in Western Germany Subject to change without notice 



Wandel u. Goltermann ■ 7410 Reutlingen 




I 

I 

I 



20 dB 




TK-9 / BN 265, 265/1 
Tastkopf 20 dB, 3 Np 
Probe 20 dB, 3 Np 






ANDERUNGEN FUR BN 341/2 (Modification for BN 341/2) 

R 103, 104, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131 und 132 
entfallen (deleted) 



R 161 


1,95 kQ 


1 % 


0,25 W 


Kl 0,5 




R 162 


2,2 kQ 


1 % 


0,25 W 


Kl 0,5 




R 163 


1,7 Q 


1 % 


0,25 W 


Kl 0,5 




R 164 


4,7 Q 


5 % 


0,25 W 


Kl 2 




R 165 


10 kQ 


5 % 


0,25 W 


Kl 2 




R 166, 1 


167 152,28 Q 


0,1 % 


0,8 W 




Metal Ischicht (met. film) 


C 102, 


106, 107, 108, 112, 113, 114, 


115, 116, 


118, 135, 


136 und 137 entfallen (deleted) 


C 141 


10 h f 


63 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 142 












C 143/ 


144 1 H F 


63 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 145 


100 P F 


500 V- 


2 % 




Keram . 


C 146 


10 P F 


500 V- 


2 % 




Keram . 


C 147 


560 P F 


250 V- 


1 % 




Glimmer 


C 148 


10... 40 P F 






N 750 


Trimmer 


C 149 


22 P F 


500 V- 


2 % 




Keram . 


C 150 


0,22 pF 


100 V- 


10 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 151 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 152 


10. . .40 pF 






N 750 


Trimmer 


C 153 


ca. 2 pF 


500 V- 






Keram . 


C 154 


± 0,5 pF 










C 155 


1 . . .6 pF 






N 075 


Trimmer 


U 101 


Bv. 341-7763 










U 102 


Bv. 341-7762 










L 101 


Bv. 341-7878 








L 103 


0,15 pH 










Bu 101 ] 


Typ 216 F 




Serie B 21 8 A 




Bu 102 J 












Bu 103 ' 


Typ 470 C 




Serie B 470 B 




Bu 104 












Bu 106 . 












S 101 


4x3 Kontakte 




Typ 1704 


u. Achsl . 


: 20 mm 


S 102 


entfdllt (deleted) 








R 807 


entfallt (deleted) 








R 808 


100 Q 


5 % 


0,25 W 






R 809 


8,2 kQ 


1 % 




Kl 0,5 




R 810 


43 kQ 


1 % 




Kl 0,5 




R 811 


8,2 kQ 


1 % 




Kl 0,5 




R 812 


29 kQ 


1 % 




Kl 0,5 





J 2701 



Bv. 341-8107 



SCHALTTEI LU STE (Parts List) Q 
Eingangsteif (Input circuit) 



SPM-6 



Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplanen und Schalttei I listen differie- 
ren, so sind stets die Angaben in den Schalttei I listen als verbindlich anzusehen. 

If the values of individual components listed in the circuit diagrams and component lists should 
differ from another, those given in the component lists are valid. 



Widerstande (Resistors) 



R 101... 109 


33 ft 


0,25 W 


5 % 


Ki 2 








R 110 


47 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 111 


33 ft 


0,25 W 


5 % 


KI 2 








R 112. ..114 


47 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 115, 1 14 


33 ft 


0,25 W 


5 % 


KI 2 








R 117 


300 ft 


0,8 W 


0,1 % 




Metal Ischicht (met. 


film) 


RIG 


R 1 18 


780 ft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 119 


487,5 ft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 120 


33 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 121 


189,79ft 


0,8 W 


0,1 % 




Metal Ischicht (met. 


film) 


RIG 


R 122 


1,521 kft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 123 


1,35 kft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 124 


47 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 125 


152,28 ft 


0,8 W 


0,1 % 




Metal Ischicht (met. 


film) 


RIG 


R 126 


33 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 127 


715 ft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 128 


33 n 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 129 


1,35 kft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 130, 131 


307,8ft 


0,5 W 


0,5 % 


TK 50 


Metal Ischicht (met. 


film) 


Stemag 


R 132 


625 ft 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 








R 133 


68 n 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 134 


120 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 135 


10 kft 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 








R 136, 137 


68 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 138 


75 ft 


150 mW 


1 % 




Metal Ischicht (met. 


film) 


RIG 


R 139 


12 kft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 140 


10 kft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 142 


39 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 143 


47 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 144 


18,34 kft 


0,25 ft 


1 % 


Kl 0,5 








R 145, 146 


39 kft 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 








R 147 


2,56 kft 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 








R 148 


410 ft 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 








R 149 


124,8ft 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 








R 150... 152 


47 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 157, 158 


47 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 159, 160 


68 kft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 168, 169 


33 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 








R 170 


100 ft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 









Bl 1 




Potentiometer 



P 101 




1 kQ 


0,5 W 


lin 






P 102 




100 Q 


0,8 W 


lin 




Stemag 


Kondensatoren (Capacitors) 










C 101 . 


..no 


10 nF 


400 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 




c 111 




0,1 pF 


100 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 112 




12 pF 


500 V- 


5 % 


Keram . 




C 113 




5 pF 


500 V- 


±0,5 pF 


Keram . 




C 114 




3 . . .9 pF 




N 075 


Trimmer Stettneru. Co. 


C 115 




27 pF 


500 V- 


2 % 


Keram. 




C 116 




2/2 pF 


250 V- 


10 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


Siemens 


C 117 




4,7 nF 


350 V- 






Resista 


C 118 




0,1 pF 


250 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


Ero 


C 119 




27 P F 


500 V- 


2 % 


Keram. 




C 120 




3 . . .9 pF 




N 075 


Trimmer Stettneru. Co. 


C 121 




4,7 nF 


350 V- 




Keram. 


Resista 


C 122 




1 nF 


500 V- 


+ 100/- 20 % 


Keram . 




C 123 




4,7 nF 


350 V- 


+ 80/ -20 % 


Keram. 


Resista 


C 124 




1 . . .6 pF 




N 075 


Trimmer Stettneru. Co. 


C 125 




3 pF 


500 V- 


± 0,5 pF 


Keram . 




C 126. 


..128 


1 . . .6 pF 




N 075 


Trimmer Stettneru. Co. 


C 129 




50 pF 


300 V- 


5 % 


Glimmer 


Jahre 


C 130 




330 pF 


300 V- 


5 % 


Glimmer 


Jahre 


C 131 




820 pF 


300 V- 


5 % 


Glimmer 


Jahre 


C 132. 


..134 


4,7 nF 


350 V- 


+ 80/ -20 % 


Keram . 


Resista 


C 135, 


136 


5 P F 


500 V- 


±0,5 pF 


Keram . 




C 137 




27 pF 


500 V- 


2 % 


Keram . 




C 138 




4,7 nF 


350 V- 


+ 80/ -20 % 


Keram . 


Resista 


C 139 




1 nF 


500 V- 


+ 100/-20 % 


Keram. 




C 140 




0,1 pF 


100 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 157 




1 pF 


35 V- 


20 % 


Elko 




C 158 




10 pF 


20 V- 


20 % 


Elko 




C 159 




0,47 pF 


100 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


Ero 


C 160 




10 pF 


20 V- 


20 % 


Elko 




C 161 




0,47 pF 


100 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


Ero 


C 162. 


. .164 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 165 




TpF 


35 V- 


20 % 


Elko 




Dioden (Diodes) 












Gl 101 


, 102 






1 N 914 




SGS 


Gl 103 








ZG 15 




ITT 


Gl 104 








1 N 914/1 N 4448 


SGS 


Transistoren (Transistors) 










T 101, 


102 






DW 7154 




SGS 



Ubertroger (Transformers) 
U T01 



Bv. 341 - 7701 




Siemens 



Spulen (Coils) 



L 101 


Bv. 341 - 7887 


L 102 


Bv. 341 - 7879.2 


L 103 


Bv. 341 - 7877.1 


L 104 


2 WN 117/1/1 


L 105... 107 


B 82501 - A - C7 


L 108 


No. 1537 - 06 


L 109 


Bv. 341 - 7873 


Buchsen (Sockets) 


Bu 101 


Uni 9 D WN 119/9/4 


Bu 102 3polig (3-pole) 


WN 119/1/5 


Stecker (Plugs) 


St 101 


WN 119/8/1 


Relais 


Rel 101, 102 


Bv. 341 - 8203.3 


Rel 103 


Bv. 341 - 8207 


Rel 104 


EM 22 01 S3S 


Rel 105, 106 


Bv. 341 - 8202.1 


Rel 107 


EM 22 01 S3S 


Rel 108, 109 


Bv. 341 - 8205.3 


Schalter (Switches) 


S 101 6x2 Kontakte, 


Typ 1706 u. Achsl . (length 


Kontakte 7 pm hartvergoldet 
(contacts 7 pm hard gold plated) 


20 mm 


S 102 


Bv. 341 - 8001 



Anderungen 


fUr BN 341/1 


Modification for BN 341/1 


R 144 


17,5 kO 


R 147 


3,77 kQ 


R 148 


784,7 Q 


R 149 


271,8 fl 


C 129 


39 P F 


C 130 


180 P F 


C 131 


470 P F 



Schaltbau 

Schaltbau 

SEL 




SPM-6 



SCHALTT El LLI ST E (Parts List) © 

Eingangsverstdrker und 18,6 MHz-TiefpaB 
(Input Amplifier and 18.6 MHz Low-pass Filter) 



Widerstande (Resistors) 



R 201 


13,5 k Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 203 


70,8 kQ 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 204 


35,3 kQ 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 205 


5 kQ 




10 % 


K 11 


HeiBleiter, TK 3,8 % (NTC) Siemens 


R 206 


97,5 kQ 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 207, 208 


47 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 209 


100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 210 


3,3 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 211 


100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 212 


300 Q 


0,25 W 


i % 


Kl 0,5 






R 213, 214 


390 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 215 


300 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 216, 217 


10Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 218, 219 


1 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 220, 221 


120 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






Potentiometer 














P 201 


100 Q 


0,5 W 


lin 






Stemag 


P 202 


250 Q 


0,5 W 


lin 








Kondensatoren (Capacitors) 












C 203, 204 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 205, 206 


0,22 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 207 


6,8 pF 


63 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


Siemens 


C 208 


10/40 pF 






N 750 


Trimmer 




C 209 


22 pF 


500 V- 


2 % 




Keram . 




C 210 


0,22 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 211 


1 pF 


100 V- 


10 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 212 


0,22 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


Ero-Tantal 


C 213 


55 pF 


500 V- 


1 % 




Keram . 


Valvo 


C 214 


5 pF 


500 V- 


± 0,5 pF 




Keram . 




C 215 


97 pF 


500 V- 


1 % 




Keram . 


Valvo 


C 216 


32 pF 


500 V- 


1 % 




Keram . 


Valvo 


C 217 


76 P F 


500 V- 


1 % 




Keram . 


Valvo 


C 218 


44 P F 


500 V- 


1 % 




Keram . 


Valvo 


C 219 


85 P F 


500 V- 


1 % 




Keram. 


Valvo 


C 220 


15 P F 


500 V- 


2 % 




Keram . 


Valvo 


C 221 


63 pF 


500 V- 


1 % 




Keram . 


Valvo 




Spulen (Coils) 


L 201 


Bv. 341 - 7891 .1 




L 202 


Bv. 341 - 7892.1 




L 203 


Bv. 341 - 7893.1 




L 204 


Bv. 341 - 7894.1 




Relais 


Rel 201 


Bv. 341 - 8201 .1 




Dioden (Diodes) 


Gl 201 , 202 61 


BAY 71 


SGS 


Gl 203 


1 N 914 


SGS 


Transistoren (Transistors) 


T 201 


2 N 3947 


Motorola 


T 202 


2 N 3251 


SGS 


T 203 


2 N 3947 


Motorola 


T 204 


2 N 3251 


SGS 


Buchsen (Sockets) 


Bu 201 


II WN 119/8/ 1 




Stecker (Plugs) 


St 201 


WN 119/8/ 1 





SCHALTTEI LLI STE (Parts List) @ 




SPM-6 


Mischer 1 (Mixer 1) 










Widerstdnde (Resistors) 










R 301, 302 


10 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 303 


430 Q 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 304 


4,7 k Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 305 


10Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 306 


8,2 kQ 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 307 


68 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 308 


150 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 309, 310 


68 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 311 


430 Q 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 312 


220 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 313 


1,2 kQ 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 314 


47 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 315 


100 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 316, 317 


1,2 kQ 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 318... 320 


68 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 321 


150 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 322 


10 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 323 


1,8 kQ 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 324 


27 kQ 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 325 


10Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 326 


22 kQ 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 327 


10 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 328 


18 kQ 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 329 


10 Q 


0309 


5 % 


Kl 2 




R 332, 333 


68 Q 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 334 


2 kQ 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 335 


33 Q 


0209 


5 % 


Kl 2 




R 336 


820 Q 


0309 


1 % 


Kl 0,5 




R 337 


2,2 kQ 


0309 


5 % 


Kl 2 




Kondensatoren (Capacitors) 










C 301, 302 


4,7 nF 


350 V- 


-20 + 80 % 


Keram. Resista 


C 303 


12 pF 


500 V- 


5 % 




Keram . 


C 304 


82 pF 


500 V- 


2 % 




Keram. Jahre 


C 305 


5 pF 


500 V- 


±0,5 pF 




Keram . 


C 306, 307 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 308 


82 pF 


500 V- 


2 % 




Glimmer Jahre 


C 309, 310 


1 nF 


500 V- 


- 20+ 100 % 


Keram . 


C 311 


12 pF 


500 V- 


5 % 




Keram . 


C 312 


0,5/3 pF 


P 100 






Trimmer Stettner u . Co 


C 313, 314 


10 nF 


400 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 315 


1 nF 


500 V- 


-20 +100 % 


Keram . 


C 316 


10 nF 


400 V- 


20 % 




Keram . 


C 317 


0,5/3 pF 


P 100 






Trimmer Stettner u . Co 



Stettner u . Co . 



Jahre 



C 318 


82 P F 


500 V- 


2 % 


Glimmer 


C 319 


1 pF 


35 V- 


20 % 


Elko 


C 320. ..322 


4,7 nF 


350 V- 


-20/+80 % 


Keram . 


C 323 


1 nF 


500 V- 


-20/+100 % 


Keram . 


C 324, 325 


10 nF 


400 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 326 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


Ubertrager (Transformers) 








U 301 






Bv. 341 - 7747-. 1 




U 302 






Bv. 341 - 7750 




0 303 






Bv. 341 - 7751.1 




Spulen (Coils) 










L 301 


27 pH 




2 WN 117/1/1 




L 302 


1 ,5 pH 




No. 1537 - 16 




L 303 


1 pH 




No. 1537 - 12 




L 304 


22 pH 




No. 1537 - 44 




L 305... 311 


27 pH 




2 WN 117/1/1 




Transistoren (Transistors) 








T 301, 302 






BFY 90 




T 303 






BFY 84 




T 304, 305 






BFY 90 




T 306, 307 






DW 7154 




T 308 






2 N 918/ BFX 73 




Dioden (Diodes) 










Gl 301, 302 






hpa 5082 - 2800 


Hewlett u . 


Gl 303... 306 






hpa 5082 - 2800 1) 


Hewlett u . 



2 Ringkern A6 x 2 x 2, 550 M 25, Al_ 260 ± 20 % 



Resista 



Delevan 

Delevan 

Delevan 



Packard 

Packard 



Siemens 



1) ausgesucht nach (selected according to) Bv. 341 - 9361 



SPM-6 



SCHALTT El LLI ST E (Parts List) @ 

24-MHz-BandpaB, Mischer II, 2-MHz-BandpaG 

(24 MHz bandpass filter - Mixer 11-2 MHz bandpass filter) 



Widerstande (Resistors) 



R 401 




100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 


Abgleichwert (alignment va 


ue) 


R 402 




220 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 403 




68 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 404 




22 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 406 




68 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 408 




470 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 410 




220 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 41 1 




68 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 413 




120 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 414, 


415 


100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 416 




6,8 kfi 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 417 




10 k Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 418 




15 kn 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 419 




10 k a 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 420, 


421 


47 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 422 




820 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 423 




1 kfi 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 424 




100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 425, 


426 


68 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 427 




270 ft 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 






R 428 




10 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






R 429 




5,6 kft 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 






Kondensatoren (Capacitors) 












C 401 




100pF 


300 V- 


5 % 




Glimmer 


Jahre 


C 402 




10 pF 


500 V- 


2,5 % 




Keram . 


Valvo 


C 403 




200 pF 


300 V- 


5 % 




Glimmer 


Jahre 


C 404 




4,7 nF 


350 V- 


-20/+80 % 


Keram . 


Resista 


C 405 




4 pF 


500 V- 


±0,5 pF 




Keram . 




C 406 




5 pF 


500 V- 


±0,5 pF 




Keram . 




C 407 




100 P F 


300 V- 


5 % 




Glimmer 


Jahre 


C 408 




1 nF 


500 V- 


-20 +100 


% 


Keram . 




C 409 




10 nF 


400 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 410 




0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 41 1 




270 pF 


63 V- 


5 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 412 




0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 413, 


415 


1 nF 


500 V- 


-20/+100 


% 


Keram . 




C 416, 


417 


10 nF 


400 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 418, 


419 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 421 




10 nF 


400 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 422 




420 pF 


63 V- 


2 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 




C 424 




248 pF 


63 V- 


1 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 






Jahre 



C 425 


240» P F 


300 V- 


2 % 


C 426 


6,8 nF 


63 V- 


1 % 


C 427 


270 pF 


300 V- 


5 % 


C 428 


12 P F 


500 V- 


5 % 


Dioden (Diodes) 








Gl 401 . . .404 


x) 




hpa 5082 - 2800 


Transistoren (Transistors) 






T 401... 404 






BSX 27 


T 405 






BSX 80 


T 406 






DW 7154 


T 407 






2 N 918/ BFX 73 


UbeFfragers (Transformers) 






U 401 






Bv. 341 - 7752 


U 402 






Bv. 341 - 7750 


U 403 






Bv. 341 - 7755.1 


Spulen (Coils) 








L 401 






Bv. 341 - 7885.1 


L 402 






Bv. 341 - 7844.1 


L 403 






Bv. 341 - 7886.1 


L 405 






Bv. 341 - 7885.1 


L 406 






Bv. 341 - 7896.1 


L 407 


27 pH 




2 WN 117/1/1 


L 408 


40 pH 


0,2 A 


B 82 501 - A - C 


L 409... 411 


27 pH 




2 WN 117/1/1 


L 414 


No. 1537 


-24 


Bv. 341 - 7876 


L 415 






Bv. 341 - 7845.1 


L 416 






Bv. 341 - 7846.1 


L 417 






Bv. 341 - 7896.1 



Glimmer 

Kunst.-Folie (plastic foil) 
Glimmer Jahre 

Keram . 



Hewlett-Packard 



SGS 

ITT 

SGS 

SGS 



Siemens 

Siemens 

Delevan 



x) ausgesucht nach (selected according to) Bv. 341 - 9361 




SCHALTTEI LLISTE (Parts List)© 

Mischer III - 110-kHz-BandpaB 
(Mixer III and 110 kHz bandpass filter) 



Widerstdnde (Resistors) 



R 501 




820 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 502 




2,2 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 503 




3,3 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 504 




2,7 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 505. 


..507 


68 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 508, 


509 


250 Q 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 510 




1,8 kQ 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 511 




470 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 512 




68 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 513 




100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 514 




3,1 kQ 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 515 




7,3 kQ 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 516, 


517 


100 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 518 




820 Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 519 




18 kQ 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 520 




12 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 521 




8,2 kQ 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 522 




3,3 kQ 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 523 




2,2 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 524, 


525 


4,7 kQ 


0,33 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 526 




22 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 527 




1 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 528, 


529 


10Q 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 530 




1,8 kQ 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 




R 531 




4,7 kQ 


0,25 W 


5 % 


Kl 2 




R 532 




3,3 kQ 


0,25 W 


1 % 


Kl 0,5 




Kondensatoren (Capacitors) 










C 501 




248 pF 


63 V- 


1 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 502 




240 pF 


300 V- 


1 % 




Glimmer 


C 503 




7 nF 


63 V- 


1 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 504, 


505 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 506, 


507 


1 nF 


63 V- 


1 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 508 




2,2 nF 


500 V- 


-20/+100 % 


Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 509 




280 pF 


63 V- 


0,5 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 510 




120 pF 


500 V- 


2 % 




Keram . 


C 511 




69 pF 


500 V- 


1 % 




Keram . 


C 512 




280 P F 


63 V- 


0,5 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 513, 


514 


0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 515 




1 pF 


100 V- 


10% 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 516 




0,1 pF 


100 V- 


20% 




Kunst.-Folie (plastic foil) 


C 517 




3,3 nF 


500 V- 


1 % 




Glimmer 


C 518 




0,1 pF 


100 V- 


20 % 




Kunst.-Folie (plastic foil) 



SPM-6 



Schumann 

Jahre 

Schumann 

Schumann 

Schumann 

Valvo 

Schumann 

Era 

Jahre 




